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Ee war die Autgabe geatolit, ein Geras au oatwiche:i, gs ¢e- 
gtattet, die lalesungeve> wete cu messen, die 13 binsobdstextoren 
bei Mischechaltungen mit ler Wrilen2angs A = 10 on suftretcn. Die 
Verluste kinnsn entweder aln Differenzt Einganme-h?- Lelatung, Py 
minus Ansgeng~2F-Lelatwns &, 2der auzr, wie ve gotravonliohr 
ist, durch den Mischwickungegtad 7 ~ gi auagedriont werden. 


“i i gel ia a 


Dae Problem kann aut 2v¢@i grunisitzlioh yerschiedenc Weisen geldsat 
werden? 


4. Wit Hilfe der experimentell aufgenomenss Wleichriccterkenn~ 

linie des Detektora wird die Miachstsilhait: 6, und die Richt- 

© Kennlinienstellbeit f,, und mit ciesen der winchwirkuogegted 7 3 
pestinnut. Hlerbe?. kann 


a) &, und Ba rechneriach ermitt..t werdeu, wean eich die 
Gleiohrng 4er Gledi chrjiohterkenn lini e eutetellen lésat. 


, b) 8, und & erephisch eriittelt werden. Hiertct use cusits~ : 
a lich dle Ficatetrcmkernlinienschar eufgenonmen worden. 


2. Durch dirakve Mepsung cer Engengs-BF-Leietung uni der Ausgsngs- 
g¥—leistung. Die Verluete ervgeben, sich sus der Ditferen:r dieser a, 
beiden Mesewerte. Hierbel int die Kerntnie von B, unl 8, aiont 5 
grforderiioch, BE 


© ., poxrtmmiag toe, rareungegacen 7 eve, den Devebtorumalizicn 4 
w bes wd é . =; 
- 4, fibelobrionter> ung Richtatrcpenpliniep Gen Petoktors 
Bine Detektorscheltung ieat aioh im Priasip pach aby.7 dargtelian. 
i " Ist die @leichrichterkennlinie dea Detektors nnd die au diesen lie~- i 
s genie Oesiljator~Wecbselepanpurg U, pekenot, 8° ergiot sich asch j 
Abbd.20 die 2iobtepannung (@leichspennusg) U, uad der Richtetrom ; 
‘(Gleichatron) T,. Devei iet I, von U, und ® baw, von U, unt U, ab- z 


hingig. In Abb. 2b ist dio abhingigkeit 

a ; Ty - £(Uos UR) 
bed konqtant gohaltensn U5 CU, tet der Poxoueter) - die sogesamnse 
- BichtetrosKenalinis ~ wiedengeglben. 
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Abb.2c seigt den gleishen funktionellen Zupanmenhang bel kona tad 
Sehaltenea Up (Uy, ist der Parameter). 


In Abb.Je~o sind kum Verzgleioh die enteprechenden Kennlinie eis 
Dicds gezeichnet, Zu deachten ist, daas bei der Diode Richtstron 


und Richtepannung griaser sind, da der Sperrwiderstand der Diode 
CO gress ist. 


In Abbe2b und 3b iat auscerdenm die Widerstandsserade R « Z einge- 
zeichnet, 


Abb.4 seigt fas Verbalten dor Richtstromkenalinie bei verschiedener 


Sperrwiderstinden Bap: 


~-— Rep = 10 42 ey 
mete een ~ mw 50 » 


e ‘ap. 


Abbat = 


aw 


Pir dip ee an aac einen Penkt dx Gleichrishterkennlinis 
gilts 
3 8. s 


2. Gistonrisiteck Misehwivimsgegrades ais der GQleiohung der — 
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In Avpe5S ist aie Priusipschai tung einer Diodenmischstufe wiederge- | 
yl zebm,. Die 8ignel-E-Spennung U, lisgt parallel sut Os2illaver-Hr- 
Spannung U,. Die Kepasitad Ce ist so klein, dass den Signaigeneretor 
durch 47m Osrilieter keine Raerete antriogen werden kann; das giei- 
che soll der sperrkrois By ie Senug auf die #iderstinde R, and R 
dewirken. Durch den Richt stren I, > bildet sich allein on & aie Richt- 
‘ spannung Up =U5> an die freoize 8p uni Ry einen verschwindend widinen 
Gleichstron.idorstand haven. Die Zwiachenfrequensspannung UY eat- 
atebt aD hem aur die ZF abgestimten Kreis R,, da der greis es und 
dab B-d,-Glied ate die 2F eine verachwindend kleine Impedang dar+ 


4 stellen. : : 
o me Gleichrichterkenalinis jn Abb.2e durch die Gleichung 
; rie ated seeders. (4) 
““ gegeden, so wird die, Aueilnedt bei der Spamenhg Us 
: a oifh- a Bence seu? ssa en-- . (2) 
. ltt 
ate _ Date t Ty m UgrcOn Wes + Uy 008 8. (» 


paw, del US 0, 
; a xX, +908 @, 4 
wirt 
An a+ Boru,-cosmt + 5e- nd conta. : seorjeateba reer ‘ 


e 


"@ phew tom gyn auch in folgenier ore sciresbent 2 
Bo By + By-008 wt #a,rere2 to,8 + Bysoce' 30,8 : ay 


“Pie nit der Oped lievorskplivade ‘gurchgestiuerte pvetibeae setat 
“Biok alno ae deer aistloren Bee Thelt < ter sogensneten Rieh*- 
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_, wenden Steilneit 8,, etaéF SL6 dex erete® 
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Der Deceb yore es ist gegeben durch 

tm es (©) 
J coat -S = 4, on ant (5, +S-esagt +S, csta@tt-). (?) 


Die Amplitude der grieciantrequente: Komponente der Frequens 
@ = UW - & des Wechselatroses ergibt sich wegen 


a 
7 ‘ 
ots at £05 Wt = £203 (aa) t ty cos fa, t a)t 


aus (7) su 
(8) 


O Demit ist die Miseh- oder Konveraionssteilheit (siehe avoh weiter 
unten) definitionsgemiss 


5 
Sadie vicar : (9) 


Dies gilt jedoch sur fir kleine Werte vm <4,» 7 


etat aan Gleicmung r?)) in 07) eia, se ergibdt sich ‘dar Detektoxr 
‘weekselste on unter Jariicke font. ging der swischenfreqummten Koapo- 
amte : 

Je bs, ons f a, an@,t)- &, t al ees '). 


O- Dieste siren, gotnais Xmppunten der Frequense |, @, a a 
Bei aw, . a” = a wat nit . 
on (te, —~ a) = ona, 18 i, tater ah sit ey 


wee 


e 


Dies sind swed Giethang=n fr einen Viexpel, dessen srvateFsetaltng 


- ; ante, = ak 
A yt Soe (46) | 
“aad. * 4 
mae ‘ ae (44) a 
. 


= 


ae 


ee : ees So 
ui a : eee a BG 
\ 7 @ a ge 


Approved For Release 2001/1 2105 : CIA-RDP 004900090001 7 


OsW 26248 : seite 6 


Ber ; sy 


in Abu.6 dargestellt ist. 


ees 
4S 
2 
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a ” 


Besitzt der Signalgeseravor einen eitwort Yj, , der swiechenfre- 


quente Beleatungexreis den Leitwert Yy, - t , so ist der gesante 


Mingangsle\twert des Detektors fur die Hignelfrequens, wie aus 


re) Avd.6 folgt | 5° 
Ging, a t % 2 (12) 
i 
ie 
und der swiechenfreqrents ausgengsleitwert 
$i 
— pone. Seen 
Oa a eS El 3) 


Ba ergibt sich also, dass der hochfrequente Eingmngsieitwert des 
Miachdetektors woo der Ispedans des gwischenfre quenten Belastunge 
kreiser, cer geiechenfrequente ausgangsleitwert von der Impedans 
dea hoohfrequenten signalgenerators abhingt. 


oO . : Gieichrichter-Vierpol 


per Relastungewiderstand fur dep Signalgenerator wird sonit 


R, 5, +1 
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Der Innenwiderstand des ate en ae wird 


. gees = SS a = —-+. panera an 4 
+, Tung Gs a Ry 7 id . *) + § (15) 
R re 
R 4s 


Die Mischsteilneit ist definitions gemiss ry Amplitudenverbiltnis 
deg ipean Gislsidc ants der Zwiscnenfraquens (J ex ) eur hochfrequenten 
Bingangs spanning ( U,, ) bei Kursachluse des Ausganges 


4, | 
dae rl 
“i, (Ra, + R,) ls (Re, t Rey) 4 
| = ae ae ~~ . (178) 


Bach (14) ist (bet &,=0) &, = go und cack (178) 


Moe) F R, li, (Reg t Bsy) R 
in & as ‘f bd 5 = s : 
4 +R) a maar ® (47) 


Der Miscswirkungagred ‘ist das YerbAltnis der extnommenen 2F-Leietung 
sar evgefiibrt on cicada a SE 


oe )* - (48) 


bd Re: R, oR; 
: 7 ; u,* (Ri, +R)" 
Fonrt wan hierin (17) ein, so wird der #irkungegrad flr die Gesaxt- 
anlage in Abb,? 
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R. = R, und dericksichtigt man die Rickwirkung von R, our R, 


+. 


[erene (Ay) und von R:, auf R. [eitene (15y, go wird nach (14) 
R, = ta 
+ S. Fear ek 
Ray 
Setet man hierin fir Ri, Gleichung (15) ein, so wird unter obiger 


Voraussetzung —y 
k= “lar (20) 


Nach (414) und (15) wird ne 


Daait wird R, Ri, « .R, esa ee mec tt?) 


4 ' 
= 53. — 1 

ior £ (5,+752-SE)" * ” (5, ee 

->d) Die naxinal — Leistung: wird bekanntlion erreickt, wenn 

~ R, (24) 


gemacht wird. Die ao Leistung wird misserden wase grbaser, 
ie kleiner R:, ist. corgt nan dafir, dass 


go wird nach (15) 


R= = - 5a) | 


R 


ein Minimum erreichen (bierbei ist also keine Riickwirkung von Re, 
aut R gu verzeichnen). 
Be wird nun bei Ri» Re una Ry << Z mach (1%), (150) und 
(21) £5 
. R on ; 
4 5, - 


Se 


J 


eaeie ites 
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und danit ; 
’ 5; . e- 
on aa 2 a oye) 
Re 


pe ls RE 


6) Macht men Ri, a Az» R; « a und vernachlassigt man suseer 
dem die Rickwirk:ng von R, asf Ry,» so wird auch 


By experiacsnteli eraittein. 
In abd.7a ist dis Richtkennlinienscha Tee t (ug) a, = cnet SOA 1D - 
Abb. 7b | £ (Us)u,. n eines Detektors einge tragen- Hierbei 


ist go dbemerken, dass der Gleichetromviderstand R (siehe adb.5) den 
grbeitspunkt A pestinnt, das ist der Schnittpankt der Widerstands— 

@ geraden fir F ait der Ricktkennlinie der hochfrequan ten frigerampli- 
tude U, (siene Abb.7e). Tet non der 2P-viderstand R, + R und Ry 
reell, #0 verléuft die dieeretandngerede es Fiderstandes FR, stei- 
Ler oder flacher, je nachéem Ry < R oder 3, > FR ist, gent aber auf . 
geden Fall durch den Arbeitspunkt A. 


R = 1 q 
5 x i 
wand damit nach (22) a 

Sa)" * 4 

. 4 ( ) (190) F4 

..- = 

€ te ENR = 
5, Grephische Destinwang von 8, ui By wit Boise der experiaentell «= 

auf pencumeren Kennliniepachar J, = £(Upe U,) : 
eel - ‘ 

Tet Gleichung (4) der Gleichrichterkennlinie (Abb.2a) nicht pekannt, 6: 

go kann dan fe Richtkennlinienstesineit S, und ate wiechsteilheit i 


Die Bteilheit der Richtkennlinie Ls Punkt & kann direkt aus der 
experinentell ernittelten Kernlinie {abb.7e)} gtaphiscb ernittelt 
werden. 


al, }. 
Se -( u, ces ' cd 


Ist die Gleichrichterkennlinie des petektors (seiehe Adb.2a) expe- 
rinentell bestimmt worden, 80 kann Sy darsus ernittelt werden 


& eC RES 
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ee + ane enn 


tu 


(20) 


é u 
aa U « at A, set 3,” and 
ts 
1 
5, = J 5 dt 
o 
(T = Periodendsuer). \ 
vie Richtkennlinienstailheit Sa 4at eleo die mittlere Gleichrich- 


ter-Kennlinienateilheit S in dea durch me Oszillator ausgesteuerten 
Bersich. 


ie 


qird dem Detektor ausser der Oszilletorepannung U, noch eine Sig- 
nalepannung UL sugefiihrt, 80 schwankt Uy in Pakteo Caer Zwischenfre-- 
quens in » gilnst dgsten Falle nit 


Au, = u, . (26) 


um U, herua. In abb.7b ist die Fennlinienschar Ie ¢ (Udy, = cont 
ginrepevonnet: U, = const wird hierbei auch verwirklicht, wem man 
iy O macht, wie aus Abb.7a leicht ersichtlich ist. Schwankt in 
abs.7a U, um AU,, so achwankt such der Strom fy un AI, im Tarte 
der metachontrequens: Da dies bei R, = O gemessen wurde, ist also 
der Zwischenfrequenzkurzschlusgatrom 


4, Al, -Au-S, (27) 
und mit AU, » U, . . 

4, 5 U.S, . (27a) 
pie Migchateiineit im arbeitepunkt A‘ ist definitionsceniss 


_ te 


bapa 


eG 
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und kann aue Abb.7> eraphie: hn emuatheit und Jen-% Joke gacn (8) 
bestimmt werden. 


Nachdem die Mischsteilhe-t °, und die Racitkenn: tienste-..lheit ©, 


-auf diese Welse armittels worden eind, kanp 3@ :.ach Betrisbsbedin- 


gung der IHashwirkungserad *; naoh (1962.0°S97 9 33° CiSs) sestinwy 
werden. 


ili... egtimuupe. des ¥i schyds kurmgredes dupgh > SutuDe ees 38uee 


Aussger durch aie ober angegeber A: indirekien #O..i> chaeiten sur Be- 
atimoung des Mischwirkungeg adea ty" von Detek oxen kann 7) auch 
uumittelbar durch Sessungen ermittelt wermen. D> Mi ac hwi chungogred 
tat definiticnagemiss 


she 


Wird die sugefibrte BF-Leistung “', und die entn amens 2F-leletung 
PB, airekt gemesren, 3¢ Kaun ger Yirkungsgrad 7) alao each oboe 


Kenntris der steilheiten B, und ip bestimit werceneo 


Bet ‘allen angegetenen Methocen mr Bestimmung von 7 ist 40 beach- 
ten, dass mit Bilfe des Widerstardesa R der Arbeitspunkt auf der 
DetektorRichtkenlinte (gieho alb.7, Punst a Dew. A’) 8 verscho- 
ben werden kann, dass » eir Optimum erreiobt; Cazy muss auaserden 
R, atetea an Ry, “08 Detektorga engepaset werden (dies ist aber nicht 
sebr kritisch). 


In beschriebenen Gert wird die suletzt angeftn.te Hetaode, die 
unnittelbare Measung von 7), angewendet. Iiese bat den Vorteil der 
geringsten Fehlerquellen. Allein en den varher tesohriebenen Me- 
thoden ist es leichter einguseber,, dass 7 unter andere von U,,, 

R und B, abhingis, ist. 


Mit dem Messgerat OS¥ 2624 kann Cer optimale Wirkungsgtad “opt be~ 
etimnt werden 
A) weil die Ogszillatorspamcung T, #0 gross geascht worden ist, 
dees nit Hilfe dee Biderstantes RX der ginat: gste axboi.tapunkt 
eingestellt werden kann ana 


2) weil der Z¥-Widerstand fF, ep Rs des betektcrs genigend gut 
angepasst werden kann. 
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Der Widerstand R kam kan inuderlich von 50 Che bis 132 Gam, dor 

2P-Widerstam R, stufsenwe.6¢ eof 300 Oh. (StelLuny 3), 60C Obm 

(Btellung IT) und NO Ohm ‘(eveisuag s°2) gave: welt werden. Der )e- 

tekton~ZF-Fiderstani Rui, ichrvaikt arfahvung sgomdne 1s Wieshen 

200 Ohm und 1000 Ohm. Lieg? dar detektor~Wideritans iy, ta Wert 

awisohen den Stufen I, It cder III, s. wird dor Aap. soungafehler 

4n Besug auf dle “4i?-Ielatng < 40°% tie ben. 

Zur Messung von ¥ uach der im Geriv yeznencde én vetbooe bendtigt 

man also: 

4) einen Fapfindlicakeitarjeiveider, den svjjsnangter $1 gnal senera- 
tor, mit der vorgeschr‘ebenm Wellen iange und gerau definier- 
ter dusggengslelstung, 

2) einen Anpassungetrans?® raatir, der den Hi-' tiagany,; des Misch- 
kopfes an don Jignalgenerator anpass", 

3) eine Anpassungannieige die die Anpassung xontro.liert, 

4) den eigentlichen Misohsopf, in den der Orivling elngevavt tes, 

5) einen Ossillator, der U¢ Gleichriohierken linie des Devektors 
auasteuert, 

6) einen 2¥-Verstérker, der diz em Zi-Widerstamd 4, auftretende 
a#-Spennung U, veratir ct uni ap das 

, # 

7) Instrument Me 3 leitet das selnerse: te wiodersm adrekt in 

Leietung ( AW) geeloht ist. 


Per Bignalgenerator (Rapfindii yhkeitanedeaepde:) nit sngebauter 
Bpannungsteiler liefert d.e Leistung Py mic ecaer A} eclut-Genar- 
igkeit von + 20 %. 

Die Spannuggs-Eichung des U-Voratirkers kann wit + 3 % Genanig- 
keit (diese hingt vom verwendeten Z?-Rupfindl ~Ohkelt sneSaender 
ab; durchgefiibrt werden. Jies enteapricht e.ne™ Mesepensuigkelt 
der Leistung von * 6 %. 


SECRES 


SEWER i! 2. SS ee 5 = mite mer toe eS 


rd 
+ 
i 


Approved For Reléasé 2604/12/05 --GIA-RDP83- 00415R004900090081: By 


SECREG 


OSW 2624 Seite x 


Inhultaversetivovhais 


55 RAE CO A 8 a ee C2 om Oa es Oe we Oe Oe i a Se 


. Seite 
I. Yerwendungosweok . : ee ee ere eee wee 1 
TI. arbeitaprinsip una erundsiit el Loner Aufden 
des Gerites .. 1. we a eu eee ee 1 
Til. Wirkungswetes . 4.6... ese eae oe es ee we © 4 
n 1) Der Signalgenerator owes ‘ Soe a tee ew el sa 8 4 


2) Der Anpasgungeteil ......, ee ele ee can ce 13 
3) Der Misohkopf ... 1... ee eee a er | 
4) Der Qesillator .....4.04., O28 8 es Be ee 
5) Die twischenfrequenaveretérker . . owe ee ee 
6) Der Fetsteil . 2. ee eee a oo es Jes eS, ee a 8 


IV. Meohanischer Aufban .. . sen | 
Vv. Becdlenuigsanweieung ar} Ss es © 8 @ © 8 &© © 2 we ote 


20 
20 

22 

23 

24 

A. Inbetrieboahme des.Gerites ......2.4., oe 24 
B. Messungen . » 2. 2 eee ete ns so ¢ se we woe 25 
Ce. Bichung des 2¥-Voretirkere A’, © 9 e epee we we wy 27 
D. Auswechseln vor Bingelteiien ..... ee eae 26 
30 


O VI. Technische Daten . - s 8 ee es © © se oe we ew ew ee st ek 
Potos : i ; 
ia 1) Gesomtansiont dea Gerdtes — : Abb. 13 31° 
2) Gesantgorit getfrnet ‘ abb.14 52 
ry 3) Gerkt getffnet : abb.15 9-35 
~ 4) Geatell chne Bausteine Abd.16 0-34 
a 5) Gestell ohne Bausteine von oben © Abh.17 035 
“, 6) Wetsteil abd.16 36 
7) ¥--Verstirker : &bd.19,20 37 
8) Anpassungsansoigegerat . ; —&bb.21 38 
9) Anpaseungetransformator tr 1 , Abb.22 39 
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I. Verwendungesweok 

Eee af PES) ee Sees Se os ee ee 

Das Gort dient sur Meesung oer Leietungsverluste, cie bei 
Misohsotaltungen fir 10 om in den Misabdetextoren auftreten. 

“Ue dieva au meaoen, wird die Energie eines Hichstfrequersgene— 
vators an einen Misohkopf gegeben, in den der Friifling ais Hisoh-- ; 
detektor wingesohnaltet wird. Die Detektorverluste ergeven sich 
aus der Differens swiaohen Bingange-H¥- und Ausgang®-f¥~Leistung. 


ose ate. NAN Hee me 


O Ti. arbeitapringip und grundettslicher Aufbau dea Gerites 
MCR AE ne OF ee Ee 2 eS EN ENS Ae Pe eee 
Um die Leistungeverluste, die in Mieohdetektoren auftreten, su fe 
messen, wird dis Energie aines Z¥ohetfrequensgenerators an einén 
Mieohkopf gogebven, in den der Priifiing ele Mischdetektor ge- F 
sohaltet wird. Aw Auageng des Minchkopfes wird die 27}3-Leistung 
entnonaen. Die Detektorverluste ergeben sion sus der Differana 
swinohen Ringangs- und Ausgangeleistung. Das Gerlit kann ‘(exnaoh. 
aaoh folgenden Grundechena anfgebaut werden: | 


rea: 
B 


» 


Abb. 1 


* 


a NAL Se NY 


Der Signaigensrator (ein BapfindlionksitemeBeenter) 1 liefert 
eine bekannve H¥-fpannung. Mit Kilfe dees pspessungateiics 2 wird 


der HUohatfrequens Bingangewiderstand des Misohkopfee 3, in den | bi 
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der su priifends Miachdetektor einsubauen int, so traneforaiart, 
i Gab er as Ausgeng dee Hoohatfrequensgenerators mit dem Wort 70... 
erechoint. Damit ist dis en den Mischdetektor ebgegebene Adchst- 
frequensleiatung ?, senau definiert, da der Bupfind)iohke!tenes— 
aender 1 nuxy fir den Fall der Anpassung geéioht let. Die von 168 
Miachdetektor abgegebens Spannung wird dursh den Swischenfreguens- 
veretirker 4 verstirkt und durch 4ac Hesinstrument Me 3 angese! gt. 
! Da der Eingengewléerstand des Zwisochenfregqvensveratiirkers tekannt 
iat, kennt wen gomit euoh dis von Misohdetektor abgegebene Le!t- 
eye stung P+ Des MeBinstrument Ms 3 tet direkt in aw gecicht. Dia 
; in dem su prtfenden Detektor entstehendes Verlustieistung ist nun 


tent - 


P= (Py = 7.) a¥ 


Ooo ha man NR 


| urd sein Miachwirkungegred: o 
P 


F 


Der fraktiscaen Ausflhrung des Gerdtes liegt das Blooksohaltbild 
| - abb. 2 sugrunte. 


ei Der mit der Netallkeramiktriocde OS® 2004 (LD 12) dbesttokte Sender ia 
sobwingt mit einer Vellenlinge von 10 on. Aus dem Sender wird durah 

einen Leistungsregler d‘« konatante Leietung von 1 W bew. eine 
As Spannung De ausgekoppelt und an den Bingeng dee kapasitiven 8pan— 


i: nungeteilere 1b gegeden. Mit Hilfe des Bpannungetetiers kann die 
es abgegebene Letetung im Bereich 107°.,.4 f*E geregelt werden. Diese 
a Leistung stimnt mur denn, wenn der Bingangewiderstand des TVerbrau- 
ss chere genau 7052 betriigt. Dies erreicht men ds¢urch, daS dar. 


Misohkopfeingang ait Hilfe des anpassungetransformatore 24 auf 
705% transformiert wird. Sum anpassungates? gentre F dem an- 
passungstraceformator 24 der Anpessungeanseigeteil 2a, Dieser be- 
steht im ?rinnip aus einer konsentriechea Leitung, in die swei 


OaW 2624 \ < seite 5 
\, : 
i - 
\ 
bd. 2 
a 
aa 
yo 
4 j 
: * : 
Sy 
4 j 
wd 
1a: Signal generator 4 \. 3) Mischkopf sit Prfif2ing 
ib Kapesitiver Spannungeteiley | 4) MefSvoretirker 
2a «-_ ANpatwrangeanseigetedi tk \ §) Ossillator 
2b,20 Ewischanfrequensverstirker 6) Netagerut 
26 40s Anypasmungetrensformutoxr =. ** = 
: vi: oa 
i S 


Senden eingebracht werden, us die; Follignest su prtifen. Die dureh 
die Sonden ausgekoppelte Snergie vira in éen Swisohentrequens— ; 
verstirkern 2b und 20 veretirkt. ker Anseige aden das Mesinstra- 
aont Ms 2. ty 7 


+ La 
we . 


Miechkop? 3 eingedaut. Der 
pannung fir den Niechkopt 

2 fom su priifenden Misebdetek- 
iechenschalteng ées8 Hefiver- 
3 angeseigt. \ 


\ 


Der su priifende Detektor wird in jie) 
Oesilletor 5 lisfert die Ossilla’ 
und fir den Anypsswungeteil. Die ‘ 
tor abgegedens Leiotung wird nag 


stirkeres 4 von den ceed : 
L 


fo 
me 


Die notwendigen Spannungen lief: ‘dae Retagerat ¢. 
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Die Wirkungaweise des Gerktes ist aus den Qieser Beschreibung 
beigelegten Str@mlaufplan 3 270 Blatt + una 2 su ersehen. Um das 
Verstindnis su erleiohtera, worden den folgenden Absohnitten Teil. 
Betohniy en der fesenteohaltung belgefugt. Die im folgenden quf- 
eeftihrter: Poaitionszanien beaiehen sion auf den Stromlaufplen 

9 270 SP. Die in FKlaasern beigeftgten arabisohen Zahien atinzen 
mit dex Bozotohnung aut der Frontplatte des Gerktes tiberein, 


Oo 1) Der Sispaleonorator (siehe abb. 3} 


®) Der Sender: 
Der Senaer achwlngt mit der festen Velienlunge von 10 om. 

: Dieser hohen Prequens enteprechend, bestuhen die beiden gen- 
dercohwingungekreise aur swei ineinandergebauten konsentri- 
sober Leitungen, derart, dag der Avsonleiter des Bitter. 
Eathodenkreines gleichzeitig Innenileiter des Gitter-gnoden- 
Kreisen tot. ale Senderthre dient sine Metal lxeraniketriods 
O8% 2004 (LD 12), Die Wlektrodensufdhrungen dieser Ruhre 
sind netallisohe Sylinter, sie Stellen also konsentrisohe 
Teitungen dar, a0 das die Senderthro selbst einen Pei] una 


diet. 
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orfolat durch awei doppeletifve, cle um 180° versetst eind und 
daroh Bohrungen dea Gitterrohres den Anodenstren mit den Ea- 
tiaodenraua veroinden. Die Binteushtefe dieser 6tifte und da- 
nit die Rickkopplungskapasit##® © 11 let veretellbar. 


Um das Gitter von der Kathode galvanisoh su trennen, ist der 
Kurasenlug dea di tter-Kathodenkreiaes ale Verkisssahung 0 12 x 
au«gefiinrt. : 


Die Senderdhre KS 2 wird in Jitterbasiacohal tung betriebon, 
a.b. daw Gitter liugt an Meese auf dem Potential *6*. Die 
Betriebsspannungen werden vos Netstell geliefert. Um su ge—- 
wihrleiuten, de8 der Sender sicher gnachwingt, erngit das 
Qitter gine positive Vorspannung ven ca 66 VY, @.h., die Ka- 
thode wird duroh den Spannungeteiler ¥ 604, 8 605 suf das 
enttpre-nende negative Potential gelegt. Dureh den Eathoden- 
widerstand W 14 atellt sich die Bihre wihrend des Detriebes 
eutcastiuoh auf den riochtigen arbeitepunkt ein. © 14 ist ein 
Drabtdrehwiderstané von 1 254, er kam dareh den BSohraubden- 
sieherantrieb 2 von dez Frontplatte aus eingeatellt werden. 
Daduroh wird der Anodenstrem von BO 2 reguifert, deseen Eke 
vei fer Btellung “ancdenstrom 1," @es aweipoligen Unechal- 
tere 5 1 am MeSgertt Ms 1 (21) abgelesen werden kann. 


wen rap 
bbe 


EE 


tar 
i. 
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Die Heiscpannung liefert eine Sekundirwieklung des Netstrans- 
formstore Tr 601, Hach Aueweohseln der Senéerthre kann 4i¢ 
richtige Heisepannimg durch den Drehwiderstand VW 815 auf einen 
mittleren ert von 13 ¥ gebracht werden. W 815 kann durch 
einen Sonraubvensicherantrieb, der sieh an der linken Seite 

des Gerktes tefindet, eingestellt werden. Zur Spannungean- — 
aeige kann sin Voltmeter in die Buehse Bn 814, 615 gescual- a 
tot worden. Bei Netsepannungeschwankungen regelt dor einge- a 
bante Bisenwanceratoflf-¥ideretand die Reirapannung auiome-~ 
tiech nach. 


nha 
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‘Sur Bihlung der AShre dient ein von dem Motor B 1 angetrie— 


bones Luftgeblise. Der Motor hat bei einer Betriedespannung ie 
vou 45 V eine Leietung von ca 20 Va. : 


Die Frequens kann mit Hilfe einen Wellenmesserse kontroliiert 
werden. Be is? dies ein auf die feate Belleniinge 10 om ein- 
gesteliter “opfkreia. Dis Bin- und auskopplung gesohieht in- 
GQuktiv, die anscige tiber den Detektor Gr 5 durch das MeBinstru- 
ment Me 1 (21). Der SohaSter & 1 wuS dadei auf Stellung 
"Fellienlinge A," stehen. Der Sender sahwingt mit der varge- 
sohriebenen Fraquene, wenn ie 1 (21) bed Variieren der Kapa- ’ 
sith? © 9 (5) Maxtmalaucechlag seigt. 


Die fenderenorgie wird kapasitiy mit Hilfe des Koppelatiftics 
(0 41) susgekoppelt. Die Binteuchtiere des Kappeletiftes kann 
ef Ger Frontplatte durob den Drebknopf 4 getlndert werden. 


>) Rex Roapnungetesier: ; 

Bie Regelung der Auegangsepannung euf den bendtigten Wert 
erZolgt mittelo oines kapasitiven tpannungsteilers (vergleiebe 
echesatisohe Darntellung Abb. 4). Yoraussetsung fiir die Abgede 
Ciner dafinierten Spannung ist, da’ den Spannungseteilcr vem 
Genfertei2 sine suf einen beatinaten Bichwert meget nate Spen~ 


Sur Meequag der on Sjammungeleliieeingans liegenden Spennung a 
Giext die an den tenderteil-snegang anschlieSente Xonsextri- [9 
sche Leitung L, die an ibrem Eade nit dem 70 Cum-dbeorber 2 
abgescbloseen tet. Der 4beorber Wf ist in ein Gehituse olnge- 
sotst, dessen BHantei nach einer Bxponentialfuaktion gefezt 

ict. Der absorberwiderstand dbesteht aye eines vekohl tan —— 
KerauikyShroken. In seinem Inseren sind vier ta Relbe. ges engl 
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| Oo Abb. 4 . ee 


f ios 
a svete Enemmoslomente Th | untergebracht, die aus einer Kembi- re 
© aation von Ghromiickel- und Keonstantendreht von 0,1 a § be- ce 

a stehen, Die Enden dieser Relneasohal tung sind einerseits ait ee 
‘a Hacee, asdorerseits tber die Diunpfungedurehfthrung ¥ 5 (hiertber & 
_ @iehe Absohnit# @) und den Gehalter 8 1 ait dan Mefinstrusent | ia 

Be 1 (21) verbunden, bs 

Die.in dem Abscrborviderstand WM in Firme ungeectate EP- t. 

a Leiatang erseugt eine Sherme-RME, ait der die Hine der Speanung |: 
ian UW, am Abeorber geneusen werden kann, — ee 


eeblag am HeSinatrement Be @ (21), der durch eine rote Harkie-~ ff 


ou einer BP-Enexgie von 1 Batt Solan. ate fheruce)enente einen [EF 
28 
vung der Skaln gekennasiahnet ist. ial 
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Die Meraeung mit den Thermoelenenten ist enteprechend der geilt- 
Konstanten der Thermcelements verbaltniszéBig tr « Bs ist éaher 
sur Uberwachung gonnel) 7% Mois au den 
Thermoeleacnten der Decektor ér 4 angecordnet. Dieser ist tiber die : 
Diapfungedurchfui:rung © 4 ait dem NeSinstrument Me 2 verbunden, i 
wenn der Sohalter § 2 in Stellung "U, reletiv” gebracht ist. 


28 Detektorsobnellanseige dient nur der Uberwachung, der Bichwert 
der am Spannungateiler stehenden Bingangespannung US dar? aleo 
nur an Rand dor Anselge des NeSinstrunentes Ma 1 eingestelit: 


| ry 
| werden. = 
“ 
; | fur Spannungsteilung geht die tonsentrisohe Leitung 2 nahe der — 
AnachluSstelle fir den Absorber W 2 in ein Hoblrohr tiber, das den a 
| karasitiven Spannungetedler enthilt, mit dessen Hilfe die AP- f 
| Leietung bei angepaStem Verbraucher von 107°...1 JPY goundert werden i 
j af 
S| 
| -£ 
i] 
! 
+ C) 


| Abd. 5 
Ereateschalthild des Spannungetellers 


Der Spannungsteiler enthilt eine verfinderlichs Espasit&t 0 3 uné 
eine fests Kapasitat 0 4, die in Reihe gesohaltet sind. 


: 


ai BE. 


ist Ug die konstant gehaltone Bingangespanaung, a0 ergibt sieh 
Gie jusgangespaniung ale 


as Oe : ss 7 cree 
— SECREB 


ee ee seme 
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fir 0, de ds ergidt eioht ; 
uu v5 a re 


Ter Ausgang dea Apannungatellers wad seinen definierten Innen@- 
wideretend erhalten. Dieser wird duren de 

geviliet, der ainsa Hert von 79 Ohm besitst. fur die @ditigkeit 
@er eben suletst genannten Forael hat G, Gemnach eo gros su 
sein, da& eein Blindwiderstand bei der lungsten Petriedbswelle 
noch kiein gegen 70 Ohm ist. Bein gbechlus des Spannungsteiler- 
ausgangeo mit einen Yervraucher von 70 Cha (siehe Abd. 6) 


Abb. 6 
Sonaltung 


liegt am Terbdraucner aie Spannung 
U 


cc Pewee 


Die veninderliche Kapasitat 6, fee Spenzangsteiiors bestent 
aus der den Kolben E abachlieBenden Platte £' unt den Tnnen- 
Leiter der konsentriech*s Teitung Ll, deren abetand aureh Yer 
‘gobiebon dee in dea Ausenrohr singepeiten Kolvens variiort 
werden kann. dis arvérEnderliche Kapasitat G, ist anduxah 
qogeben, dal die Piatte Z' geged den Kolven E wal Gomit gegen 
Neace ivoliert iat. zi Postkapasitat 0, Lat einen Weyt vou 


pert tia 
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ungefahy 10 pF. Der '0-Obm-Widernteand ® 1 ist im Innern des 
Kelbens angeordnst. Die sur Spannungesinetellung erforderlicke 
Yersohtebdung des Koltens KX erfolgt uittele Sahntriebes und 
Sahnstengo. Dasu iat seitiioh spe Huhirohr ein verdrebbares 
Steliglied engecrfinet, bet deasen Drezuang der Kolben gegtnilver 
dem Ausenrohr veretellt wird. Die Kinst>liung erfelgt ven der 
Frontylatte aus durch den Einstellknopf (10). Da U, und danit 
Gfe an den su prifenten Detektor abgegebens Leietung ?, saakh 
der oben abgeleiteten Forme) von dem eingestellten Vert der 
Kapasitiat GO, abbingt, konnte éi0 Binstelliskale von 0. (10) ext 

der Fron %platte in Tal geeioht werden. 


Der sceben deschriebene kapasitive Spannungeteiler ist ken~ 
struktiv eo ausgebildot, daf sich im einem Hohlrokr die Platten 
eines Kondensators guegentiberatehen. Swinchen diesen Platten 
werden radial-symmetrisohe Zohlrohrwellen, aleo &-Wellen, ange- 
regt. Babel werden unter "Platten" die Blektroden des Loenden- 
satore verstanden, Bel Gem derdt ist die eine "Platte® die 
Platte &* des Kolbens K. Dis andere "Platte® wird dureh den 
Innenleiter der konserntrisohen Leitang 1 dargestellt. Der 
Béhlrohrdurohmesder war 80 su stthlen, daS die G@venswelle dee 
Rohlrohrea noch klein gegen die kleigete Betriebewelle bleibt. 


Bei Berechnung dea Spannuigesteilerse ergibt sich vei genauer 
Beachtung der verinderlichen Kapasitas ein: frequensabhingi ges 
61134, dessen Grife proportional dem Sohlrobréurehaenser ist. 
Die Dimpfung A ist ungekehrt proportional cen ‘Wohl sohraureh- 
meseer, Aur den deiden Bedingmages fir die Govantdtapfung und 
deren Eonstans immerhal.) Ges geferderten Prequensbereiches 
ergibt sich denn der Durchmesser eet der naxingie Abatand (ad) 
der Rondenseterplatten. 


Der Durchasaser betrigt @ mm, der tub 2m, die ne 
f= 6 Baper/eme. satis 


ogee ‘ate ogee eT ek t aa 
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©) dis Reshtvequsans pores! 

emit die vom Henter ercengte Hocnfrequensenergie nur dber 

den cr inungegestiZen Ausgung, Buohse Bu 1, abgegeben wird, 

det des an Maese liegende Scawingkreisgehiuse Aes Sendorteiles : 
Jaleeitiz pocnfrequsced ob} versculossen. Die sum Binesetsen 
der BenderSure RS 1 vorngndere Offnung ist ¢uroh eine ver 
sohrauvbvars Kappe versonlcesen, die Uffnungen sum Ausiad 

Ger Ethllutt, aufvelet. Un die Irpye absohrauben su kinnen, 
wire Gem Gerat ein Spesialeohitissel nitgeiiefert. der Dureh- 
meeser diozer Sffnungen iet so bemessen, daS die Betriebenelle 
sehr stark gedimpft wird. Die Lange ¢iseer Offnungen ergid? 
eine Dimpfung vor oa 17 Keper. 


Alle ven dem Genderteil abgehenden und in ins einmlindenden 
Biederfrequensleituagen verlaufen tiber eugetannte Binsfungs-_ 
aurcebfiaruncen * 7, 8 8, ¥ 9, F 10. 


Bine Dimpfangedurohfiibrarg stellt eino Leitung ait grofer 
Daapfung dar, die durch cine Kombination ven Wideretasé und 
Kapasitat exrreiant wird, 


Die Durchsthrungen besteten gemii Abb. 7 aus atiBen vereil~ i 
berten Eevenikrthrohen, Ceren Innenwand mit Widerstandematerial © 
besohlagen ist. Us hohe 6-Yerte su erreiahen, wird Reranik 

mit groBer Dielektrisitatskonstante verwendet. Die Durohfih- 
rungen #iad in die Abech] wiwinde H¥-dieht singel dtet. 


Die Binstell- und Adetianorgane des Beniers sind sit Ashson 
gekuppelt, dis duroh Ieoliersticke untervrochen sind. Bis 
Tsoliersticke sind durch netellieshbs, mit der Sendergehiuse 
verlitvete Buohsen gefdhrt. Diese dchsxanile stellen Eohlreire 
- Gar, fily die die Betriebowellenlinge welt aber der aigliiqhen 
Reblrohrgrenswolie liegt. Haoh dwm gletchen Prinsip ist éte 
. Voretelinchse ftir die Regelung eer ven Mapasitiven Spenrungs- 
- tedler abgencemenen Ausgange masgefthrt. 


: * is i Fa gas ve z 
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Abb. 7 
O 
$) Der snpassungetes) 
®) Rex AnpaseungetransSormator 
@) Der Anpaseungatransformater fr 1 hat aie aufgabe, den EF- 


Bingangswiderstand dee Hisohkopfes an den Generator ansupas— 
. GON, Fes TPaDingangewiderstand tea Mischkopfes suf denn an 
Ausgeng des Spanoungsteilers ait dem Wert 7092 ersaheinen. 
Wie Add. 8 veigt, beatent der 
Anpadeungetransformater aus 
einer sogenannten Foapune, ait 
pecs cer die Leitungelungs getadert 
. wevdes. Kawi, und einer Stieh- 
Leitang mm Kompensicren des 
Blindviderstanies, mit einen 


Apps 
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Die an Tersohicdenen Stellen des @erktves angewandten An- 
pasmingatrensforzatcrea fr 2...5 beruben ef dem gleishen 


H 

: io 

| >) Bis Anssamngranssiee t 
Die Anpaseungeanseige 601] anseigen, 4a8 der EP-Bingangs- i < 
widerntand des Miachkopfes an don Generator angepast ist. be 
Bel vo.letMindiger snpeswung wird auf der konsentrischen = 


Beitung, die einen Wellenwicerstané Yon 705¢ vesitst, nur 

c eine Yelle in Richtung vom Generator sus Mischkopf verlau- 

2 fen, Bei Tollkosnensr Pehianpeseung erfolgt rolletindige i 
Reflexhen, #0 Oa0 eine gleiche riskliaufende Welle auftritt ke 
und sich auf der Leitung eine etehende Velle auabilidet. Bei a 
beliebiger Fohlanpasmung wiré nur ein ¥eil der binlaufenden 
Wulle reflektiers. Somit tet die auf der Lei tang pestebaenia 
“iglligkelt ein NaS ftir die Fehlanpasseng. 


Die Anpeseungeanseige iet ein derit, das anacigt, é4a8 auf 

der Loitung keine reflektierte, also surtoklenfende Velie z 
euftrits. Durch die Anpessungemessung Garf der Forgang auf ie 
der ku wntersuchesien Leitung nicht gestirt werden; es dart | 
aleo praktisoh keine Leietung ontecgen wermien, 


an an as eemrenhidibemmaeniomannineenimemee min 


(> ; 
Das Problem wards suf folgende Heies geltet (siebe Abb. 9): ¥ 
Die aAnpessungeanseige besteht aus eluer Priniz- wnt aus einer. eI 
Scxuniirleitung. Bie Prindrleitung wird in dem Sug der su |, 
prtfenden konsentrieschen Leitung singevent. Die Sekundir- — 
leitung 10% ebenfalls eine Konsentrisoche Lei tung mit des 
Wellenwideratand 707, , die an beiden Baden wit sins 70% 
a Wikervtand abgesoblossen ist. Gie ist ait der Prinkrlei wang 
"A durch swet Xoppeletifve 7 und 2 verbunden, éie im Abotand 7 

i yoneinoander steher. Tritt in der Frinivleitung aur sine 

f Rinisufende Welle puf, so werden die Xoppelatifes mit sizer 
Phasenversohiobung von } erregt. Beide Koppeletifvs regen 
ihrercoite in der Sekundirled tang Sensinguages an. Dabet 
argibt eieh folgs:ies Bild: 


eats 

bed acre ae 

on a vay ig 
. 25 Anon td » ae 3 an ei orders 
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Abb. 9 


Bin FYaurkt q wird von ciner Velle, die vom Koppelsetife 1 
und von einer Yelle, 4i0e Tén Xoppeletifts 2 stems, angercgt. 
Dis sucite Yelle hat sinen vm } + : = 4 langeren Leitungsweg 
; suxto} gulegen wie dis orote, @.h., beide Bellen sobringen 
i mit eicor Phaseniiffercns J. Sie Reben sich also gegenseitig 
suf. Pankt Z, wird somit von der hinleufeaden Welle nicht 
{ : erregt. Das Nefigerts ay seigt keinen Aussohlag. Im Pankts x, on 
4 Q dagegen treffen die ver den deidean Koppeletifven herrthrenden | 
Wellen mit gleioher Passe ein. Die hinlanfends Welle setst 
wiah demach in dem konsentrisohen Tei wungesug dee Prdfgerites 


. : } 

edenfalie nur in hinleufender Richtung fort. Bas Meigertt hy 

bs weigt Geshalt einen Strom ax, Ag “agegen atohg. : 

4 , 
a Analoge Verh ltnisss gelten,fir eine ricklaufende Welle in e 
z Seeug aur dee Bh 
5 Man qrkennt also, daf dre Mefinstrument A, allein die nin- * 
fi, -Ladfende, das BeSinetrannt Ag allein die rickleufente Welle fF 
BA hha * : - ‘ 


~ 
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anseigt. Bei vollkoumen angepaSter Leitung wird demnach das 
Mefinstrument Ap fen Wert “0° anseigen. Ist die Leitung ait 
einem Kurascbies abgesalilossa: oder gans offen, so ist die 
Binteufende Welle gleioh der riicklaufenden, A, wird den 
gieiohen dusschleg seigon wie A,. Bei fehlangepaster Leitung 
wird das Verhiiltnie des Ausschlages von A, su dem Ven Ap ein 
MaB flir.die auf der Leitung vorliegende Veliigkxelt geben. 


Te aus der su priifenden Leitung nicht mehr als hichetens 1 % 
der Leistung auskoppeln su mtissen und die Anseige trotsden 
eupfindlioh gemg su gentalten, wurde, wie Abb. 10 seigt, 
die durch die Stifte ta wid fe quogekoppelte EP-Energie an 
swei MieohkSple gegeben wid die Ewisohenfrequens in den 


Abbe. 10 


29 UE 


i: 
R 


eae 


ray 
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teiden Veretirkera 2h und %o veretiirkt. Der suftau dieues 

Vorstixrkere scate due Cesiliators, dex die Uverlagerangefre- 

: queens liefert, wind ceiter unten dbesohrietben. Wie Abb. 10 
aeigt, wird keine Abeolutmesoung, soodern sine Vergleiehs- 
measung in siner Brilckenschaltang vorgenomsen (vergleiche 
Able. 14). : 


song 


ine 


Abb. 11 


eT toca EE tt ae ae 


Die Ausgangeapannungen ¥, uni ¥, der Veretirker (2b) und (26) a 
iiegen an den einender gleichen Wideretinéen ¥ 752 and W552 iy 
(vergleiehe Sohaltplan @ 270 8P, Bl. £2). Ist die su meesente a 
a Leitung ein Eurssohlu’ (Leitung am Ende offen, Besdetekter f 
| hevauegesogen), so ist die hinlanfende Welle gleich dey ritek~ 
' QO isufenden, ea mf eles T, = Y,, die Sricke im Gleichgywicht 
ena Me & (22) strcomlos sein. Seigt Ms & (22) bei karage- 
achlossener Leitung doch einen Stree en, #0 16 diss ein 
Zeiehen daftr, dal dio Mivob&etektoren Gr 5 und Or 2 oder 
die Veretirker 2) uné Zp nicht genau gleich sind. Der aus- 
gleioab kann dann @urch das FPetentiometer ¥ 17, das von der 
Prontplatte aus nit Ailfe dea Drehkmopfes 5 su bedienen ist, 
hergeatelit werden. 


Tat dio su prifesde Leitung durch Variieran des anpassange- 

tranefornmatora volikcamen angepadt, sco lduft auf ihr nur eine =F 
hinleufende Welle. ¥, beaUlt ceisen Hert bei, Vp wird gleieh 0 i: 
wed Ro (22) niant einen Maxiealsort an. = - a 
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3) 


Zarek Gen att Btlfe des Drebica ofee © von der Frentplatte 
aus einsustellanden Regelwiderstand @ 16 Kena 4i¢ Mapfind- 
liehkeit der Anseaige geregelt werden. 


te ie Bapfindlichkelt dese Gerkiter mc erhiben, sind die bei- 
den Detektoren dr I und Gr 5 durah Anpaesungstraasformatoren 
fr @, fr 3 an die Fonden te uné 2a usd durch sinen weitcren 
fransformator Tr 4 an don Oegillator angepait (verglseicne 
Schaltpien @ 270 BP Blatt 1). 


Rax_Kiechkorr | 
In #en Misohkopf, dessen grwidsitslichen 4ufpau die Adb..12 
seigt, wird der an prifente Detektor eingebaut. Diesem wird 


Abb. 18 


‘von Signal generator Geer don kepasitiven Spenavagetetior 

wing Bpanaung wit der Prequens £, © 3600 Ms (7, = 1m) 
eugefihrt wii einer von Oeil ister! teanenden, va ¥, . 

80 Bile gbweiohenten Prequenn Mtorlagert. Dis tvicehentvequens 
wird auagesient wa den. &2-Vorstirker sugeftnrt. 


SEALE 


J 


Ht are 
Jor At eee 4, 


ee 4] 
a 
cf: 
eS 
= 
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a 
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ti et 


a ee 


EP-Energie of den Betektor gulangt, sum anderen die goeante 
BP-Rnorgice an Gen £¥-Vorothvker geleitet wird. Dies erreioht 
aan Guroh eine clextrisohe Weiche, die aus dem Kendensator 0,, 
don Sperrtingfen 1 wad & und dex Kepas! 1st G, vesteht. 


Be ist nun daftir Sorge mm tragen, GaS einmal die gesante a 
be 


Die Kapasitat de Konéensatore 0, 18% #0 dimensioniert, das 

sie fir iie Prequens von 5000 Mis praktisch einen Karsschlus, 
fay die Ewieche:Srequons fem 20 Mis dagegen eines hehen Blind~ 
widerstand @aretel1+. Somit kann praktiech die gosante Bdehst- 
frequensenergie vou kapasitiven Spanntngsteiler an ‘4en Detek- 
tor gelanges, ‘Mhrvendden der 70 22 ~sungangewiderstend des 
Spenmungstetlers der Swischenfrequens pruktivgh keine Bnergic 
entaichen kann. 


die Bperrtipfs 1 wad 8 sind so derechnetis das die Resonans- 
freqemns dee siauh ein yeoutg Weer, Cicjesige des anderen ein 
ioe Mis liegt. Auf diese Veise ergids sic 
equessband um 5000 HRs. iesoetan? 4 


mwas ay 
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4ie am Detektor liegt, so grof sein, Ga® dic Misohsteilheit ihr ie 
Maxigua erreiohen kenn. Dies ist bei einer Ossillatorspannung a 
von etwa 1 ¥ der Fell. Us eines atglichst hohe Oesillatorspannung ‘ 
am SU prifeaden Detekto= su erreichen, iet dieser an den Ossille- ~% 
ter duroh fen Anpassungatrannforaator Tr 5 angepast. : 


Zur Ubure hung der Ossiilatorepannorg kann diese tider den in 
aie Gtioh).itumg le 5 eingebauten Riontdetektor Gr 6 gexcssen 
werden. Der Schalter 8 2 muS dabei auf Stellung "Ossillator- 
panna,’ u,° gebracht werden. die Hesaung ist nur relativ und 
kann em Meiips<rument Me & (22) abgelesen werden. 


4) Der Cosiliator 
Die Uberlagerungefrequens wird von einum W.ystron O8¥ 2009, der 

i Rthre 26 |, geliefert. Die Keflektorspanning kann wit Silfe 
des Poetenticnatera ¥ 15 (7) eingestel1% werien. Wie in absohnitt 
II, 3 gepagt wurde, Kann der Betriebssustand des Klystrons durch 
das NeSinetrunent Ms 2 (22) tberwacht werden. Dee Klystron lie- 
fert die Ossitlletorspannung fiir den Kisohkopf, an den es durch 
den Anpassingutransfermator Tr 5 angepaSt ist, und ftir das An- 

: paswungeannelgegerit. An dieses ist en durch den Anpaaaungetrans- 

i ; formator Tr 4 angapait. a 


Bach Auswecieolin dep Dystrona kann die Heisapannung (6,5 Y) 
duroh das Totentioneter ¥ 616 nachgeregelt werden. Dase ist ein 
Voltmeter an die Buohsen 3u 616, 817 su schalten. 


5) Dio Swisahenfrequansvoretirker (siehe Stromlaufplen @ 270 SP B).2) 
«) Rer snseigeverstirkar 
Der anstigeveretirker hat die aufgabe, die von dem su priifenden §# 
Mieohdetektor abgegebene Swischenfrequens ac weit su verstir- 9-3" 
en, Gal sie meSbar wird. Er setst sich aus dem VYorverstirxer 
and Gem elgentlishen EeSverstirxker susamnen. Der Bingangsvider- 


R004900090001-7 
PG ess SE 


Stand des Vorverstirkers aus, w 
OFAal ten, an dea 5V-feneratorwiderstang des Misekdetektors 


Mgopest werden. Da die Leis tungsenpaseung Wakvitioen tet, 
Apeatig+ eine 


er sigeatiians MeSverstirker naut Sieh eus einen Koppel. 
- giiea ap 308, 4 denoseasvers tirkoretufen und einer @leien. 
Fiehteretufe aus, Die Stufen sind ait Peateden OS¥ 2190 


Kayesdtns dor REhve 3S 303, cer Bingangekapenitat der 


Rive RU B04 sovle Gun Kapacions aoe wisehen beigen Rthren if 
Atagenton tei ouenen. 


Als leichri ehtemsions Gine Diode 6 8 6. Den Ansoige. 
‘instrament te 5 (23) dat ein VYorwiderstana Vorgeschal tet, 
der @ureh tac Poteatiimoter w 16 (14) in nestionten Gren 
#08 guregel? werten ean, Bierdurch 19% eins begrenste 

2 mo den Vere tirkungegretes Gee Verstarhers vet 

4 ab tereng dex Rinsen anglican. 201 weiterem Absinkss der 


Sea) Promo Reg A Adin and Selioleh Lol exuasicic 


= 


ve Sg ate RR Se aati ap eet - eo. * ee? 3 Panslese 
oe : , ey eee ee 
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>) parker doe Annanmupasensescetshles 

piess beidan Yerptirker sind qntereinanier gleich und setsen 
wioh aun je 6 Resonaneveretarkerstuten wnd einer @leiebrich- 
i seretvure SuUsemseh. Pie einselnen atufen gleiehen denjenigen 
des ansoiguverstusxers. Des Zussmmenwirkren der veiden - 
Terstarker warée is Abeohnitt 22,5 g » beeprochen. 


6) Dex Movatess — 

per deteteli Liefert aie erforderiiochen Potriedsspannungen. 

e) Br iet dureh den atecker 6¢ 605 wahlweise wof 127/220 ¥, 30 48 

; Peohselatroa ansobalsver. Der Setsechaiter & 601 (4) det in 

den drei Staten "Bin", "Beisen", "gue" ainsohal thar. pei Stufs 
ageisen® liegt a5 des Kiyetrom 25 4 md der sontertaure B6 2 
pur die Seisepanzuxs, jedooh noch keine ditter wre ,nodens per 
nvagen. Bis Botriaveopannungen aller abriges Bubre® wind einge 
schaltet. 


i Anodenspanciag wed gittervorepansung der Sendertbre neo f wer 

den von der @leienrichterrtmre BS 601 ther aen fransformator 
Sr G01 guliofert vad @ureh die atevilisatoren 61 801, S62 kon- 

stent gehalten. Tie Heisepnnang wird evenfalle ms einer Se- 


'$) gen Bisenwaener Widerstand ¥ G01 stadilisiors. 
Die ¢leichepasnangen fur dae Elyetrea a8 1 liefert dic Gleieh 
wigntertare BO 802. Sie werden guroh die Stavilisatoren G2 809 ff a 
oe805 Keactant geneiven- Die Guroh den Piseawasserstofiwiter- 
stent ¥ Sigastadilinierte eisepennung ve Kiyetrons wire einer 
wenteren Berundiirwicklusg des treneforeators Tr 60! pn wmensen. 
Piesér iiefert gush die Betricdespenaung fur den Motor M@ 1. 


rd Sletenspanaungen ftir ade peicchonfrequensversturkereteren 
gant ale @leienrichterrsare RS 605, aie an den @ransformator 
oo 2 gagesehioesen iat, ad. ‘ 


Base 2007/12/05 ? CIA-RDR, 


iV. Keonanisoher shvban 

1 OSS NE OE ee 

Das Geist iat i einem Blechgehtuse untergedracht. Abb. 13 seigt 
die Glie‘erung wer Prontplatte. Han erkennt im reehten unteren 

- Feil die Leitung Le 1, in die der su priferte Detektor mit Hilfe 
eines abdsohraubburen Kurseonlussateokers eingesetat werden kann. 
Unter dem Boden ist eine Tafel angebracht, die herausgesogen wer- 
den Kana. Auf diesor ist der Stromlaufplan des Geriites und ein 
Prinsiyechaltbild aufgeseichnet. In der Mitte der wunteren Hilfte 
der Prontplatte ist des Nomogram, an dem die sun dussohing den 
Instruzentes Ms 3 (25) sugebtrige aT -Leistung P, abgolese: werden 
Kann, angvbraokt, ' 


An Ger Rickwant des Gerdtes ist ein Viereckiges Fenster eusgespart, : 
Gne eins Ansch)ubtefel deo Netateiles freigibt. Diese trigt reohts 
unten die B-dungsbuohee. Daneden Yiegt der Steoker 5t 801 far den 
Notsanechlud und dartiber der Unscheltatecker St 605, der die _ 
echaltung euf 127/220 ¥ $0 Es Wechselspar.qcong gentattet. In linken » 
fvil der Anschlu#tafel befingen sich die Sicbérangen 81 801...805. 
Die Absioberungewerte sini jeweile euf kieirva Schiidern angegeven, | 


Mach Lisen der Eiickwand 108% sich der Ianenaufdeu des Geritee er- 
kennen (Abb. 14, 15). Bie drei Swinchenfrequenaveretiirker und der 
Netstei] sind ala gesonderte Raustoing ausgeffhrt und lessen sich 
nach Lisen der Halteschrauben aus dea Gestell Beorauenehaan, Das 
Netsgerit wird dabei auf Schienen getthrt. Die Verbindungen werden 
durch Messeretecker tse. duroh 70. ~Zesikabel hergestel1s, 


Abb. 16 unf 17 seigen dan Geatell chne die sceben aufgeftarten 

Reusteine. Man erkenat folgende Gerllteteile, aie ait den Sentell 
feat verbunden slad: Signaigunera , r tor, Wiftersctor, kapas: Axe. . 
Spannungsteiler usé Bisabkopt. Der VYorveratérker ist sobkopt | 
bofestigt, i TO Te EES pS cae 


() 


| Der eigent).iohe S:ganlgenerator diet in eines hoohfrequensdichter 
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Génuse untergebracht. Bisher warde HP-Dichtigkeit in dieses Pre- 
quenebereioh our 4urob Verliten erreicht. Hier wird dagegsn mum Pca 
ersten Mal eine nevartiga verschreubbare H?-Dichtung benutst. Diese ee 
besteht im weserntliehen ads swei bintereinanéergesohalteten Kontakt | 

@1entungon. In bb. 12 5 iot beispislewei- M H 
se die an der Ribren-Versohiuiheaube (siehe ina 

Abb. 16, 1 8) azgevandte Dichtung su cokhsa. 

Diese 4x¢ (or Dichtung ie3 lm gansen coriit 

an allen Steilen, die HP-miisig dicht sein 


*‘ptissen, angewandt worden. Bel Ausweouselung 


der Binvauelexente (Sendertire, Detektoren) 
uné bei eventusilen Reparataren ktnnen cun- 
mehr siatliche Verbindungen withelcs gelset 
und wieder susancengebrecht werder. 


¥, Bedienungsanweioung +) 

it ee ies 
Yor Einsobultung des Gerutes iet festcustelien, ob es ve aie 
handene Wetsepannung getoheltet ist. Geqndenenfalls iet Bt 8 
™427 V* baw, "220 T" wunsustookene 


A. [obetriobusbee dee deritos 

41) Gertit tiber St 601 mit Nets verdinden, Erdung (ma ‘S)he 
2) Schalter 58 801 (1) ant Steliung "Heisen*. 

3) Maoh oa ‘ Hinnte Gohelter 8 801 (1) auf Stellung *fin*. 
_ dy mit dom dasugehirigen Potentionster © 14 () mech den 
Instrusont Me 1 (21) auf oa "90" einstellen. | 


oe 


+) Die in dieser ngenigeat tse Btrontanrslenss 3 Poeitionszablen 


atinnen wit don sentaee dee 5 eo @ S12 oF ore 

Die in Kiammern beigefigten arabisohen Sahie agg sap ie Beneich- 
nang der botreffendan Bodienungusglenente | Saenseigen an <9. 
Frontplatte an. Tbe g yur ge 


a ; as ea ahd: aaa fas Poe | Per i oe: a? Bye 
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4a 

5) Heoh of 5 Winuten aonaiter 5 1 (15) 1a gtellung “Wellen- 
lange “," pringen und “» ait Hilfe dee xondensator® o 9 (5) 
auf 10 On ginotellene pes gesonieht Agduron,s deaf der inéika-~ 
sorqueschledg dee qellenmeseers aa Instruaent we 1 (21) eof 
paxiauEs gebracht wire 

6) Bonaiter 8 1 (15) und Sohal ter 2 (16) in gtoliané 
epyed panung DT. * bringer und 4en qneracelenent-Anssonles 
auf dem Instrurt Be 4 (21) durch VerkinisrTung der Koppei~ 
kapasitat c 19 (4) sit der roten parkierunk in Urereins tis~ 
mung vringes- De da8 enerecelenent eine vornkl tniesasis : 

oO grohe geitkonetante pesitet, 19% auserdes aie gennsilansei Ee 

(relativ) aut 40a Inatromen® ws 2 (22) yorgenenen uni su 
pecbaohten- (solite aie Leistungeresei ung a@axoh C 10 (a) 

_ piont gusrelobene so kann eint pusatsiiohs pegelung aéurch 
Inderung woo a; (2) qnnernalb 468 grtn perziortes pereicnes 
auf 408 Instrument Ms a (24) erfoigen)» 

7) Baoh o# 20 Minutes Rohalter 8 2 (16) 42 gtel lung eossillator= 


e) mit potentiomter Tf 45 (7) den ganesigaten Sohwingdereion 
aet coyetron-desilletors nach de® pndikatoranesonl as anf ten 
Inotrument Bs 2 (22) gufsuchs (dan let gumeist in der pihe 
den reonten gpneonlage® des Fotenticns tere w 15 (7) Ger Palle 
9) AollenLinge Ne nechkontrolliereh and eventuell git co 9 (3) 
oO neohatismen. , 
Des Gertt 4st mon pobhereit. 


4) Benalrver % 201 (12) sof II sohal tee (mittlere? qiaerstand B,). 
2) Den s% pesusenden petextor 12 potextornal terans 
und wit dieser an adc mit upetektor” peseichnete Beswuchee 
tae 
rt 


(4) eteckers et 


yt 


5) Leietany dos gigneigeneratore ?, nit Hilfe aoe Bpannungstei~ 
vers (6) ext Gen gewinsonten wert * 40 


einstellen (Ber gatvereich 1+ 107 


a nee nar OA AH es. 


. O0p1-7 


* 


OSW 2623 Seite 26 


4) Welleniange deo Gesilietors mit Potentioneter W 15 (73 
‘solange fein naohregeln, bis Instrusent Me 3 (23) ein 
Haximun anseigt; dann, dle Zwischenfrequens von QO Mis er. 
Freicht. (Lies iot ufters nachsukontrollierent ) 

5) Mit Fotentioneter 202 (13) den Ginetigeten arbdeitepunkt 
des Detoktors aufeuchen, doh. © 202 (13) solange verliindern, 
bis Ms 3% (23) ein Mariaus anseigt. 

6) ‘Netektox ait HP-Trafo Tr 1 an Signed-Generutor eanpassen, 
d.h. Leitungelangs (10) uaa Utionleitung (11) Solange ver- 
indern, bis Instrument Me 3 (23) einen maziselen Aussohlag 

© erreicht bat. Dabei ist su beachten, daf es dei den vielen 
Transformativaradg liohkei ten mehrere "Maxina" geben kann. 
Das Optisue ist su nehmen. Dann ist HP~seitig nahesu voli- 
kommene Anpassung srreiont, (Der maxinale Ansohlag an den 
"AnsOh1US fir BP-Knhe]" fulit niont gans mit der 4npassung 
SU°GMMBI, wenn der Absorberwi derstand deskapasitiven Spane 
nungetellera « 70:. ist), 

7) MeB-Detrktor heraussiehen, 

®) Sohalter 8 2 (16) tn Stellung “Anpassung =" bringen. 

9) Mit “otentiometer W 17 (5) aussohlag auf dem Instrument 
Me 2 (22) auf Mull bringen, 

10) MeS4etektor wieder aneshliosen, : 

oO 11) Transformator Tr 4 (10) und (11) fein nachstellen, dis 
Instrument Me 2 (22) ein Maxiaun anseigt. Der NeSdetektor 
iet nun HP-maSig an den Wellenwideretaund der Leitung una 
dagit auoh an éen Slgmalgenerator angepes’. Die Bmprindlich= 
keit des Instrumentus kann duroh das Potentiometer W 16 (6) 
nachgereselt werien. 

12) S¥-Leintung nach Aunsohlag an Instrugent Ms 5 (23) und Nome- 
ever bel Steliung I, IX und IIT des Sohaltera § 201 (12) 

/ bestineen, Heil der Stellung, bei der die S?-Leistung an 
erbSten ist, 1st der S?-Belastungewiderstend BR, an den 
"£F-Conoratorwiderstand" R, nmahesu angepait, Bei dieser 

P _ Stellung tet auch die enagtftige 
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13) Iet der Scbalter 3 201 (12) auf Stellung I, eo ist 
Ro = ABS ee 
Iat de: Bahalter S 201 (12) auf ‘Stellung II, 80 ist 
a 2 $40 2 
Ist dex Bohalter & 207 (12) auf Stellung III, so ist 
- Ry = Fo Se 
14) Do> Wirkungagread iet a” 3 


Bae SATS Fama se enen warm apa reners crest 


15) Hach Beendigunog der Messung Sohalter § 201 (12) wieder 
in Stellung ii bringen. ; 
Gerkt lat uc den nHehaten Detektor meBoereit., 


Bighung des g7-Voratirkere £ 

Der 2F-Verstircer A= @insachlieSlich Verstirker &4 1 < ist 

en den Misohkoyt (Mefdetekior) angeschlonsen, Der Yorstir- 
kagsfaktor ist ebseclut geeicht. Bei Alterung der Rthren 
1KSt der Veruttrkungefaktor und damit der Aussohlag am In- 
strupent Me 3 (23) nach. Dieser kann innerhalt gewisser 
Oransen (om 25 4%) mit dem Potentioneter ¥ 18 (14) (eiehe 
Abb. 17) nachgereqgelt werden. Die Regelung erfolgt mit eines 
Sohreubensieher, nachdem der ";nsohlud ftir HP-Kabel" aus der 
Halterungebuaree (14) nerauagesogan und damit dae tliefer 
liegenie Potentioneter freigelegt worden ist. Hat die Ver= 
stirkung eehon eoveit nachgelassen, da8 nicht mehr nachge~ 
rexelt werden kann, go milesen die R&Lran durch neue ersetst 
werden (am kritischsten ist die in der Veratirkerstufe A 6 
sitsenie RS 306). i 


i 


Die EBiohung selbst errokgt mit einem 20 Wis Zapfindlichkeite~ 
mefeonder. Dasu wird der "Ansohlus fir HP-Rabel" ans der 
Halterung (14) herausgenomen (eriftig siehen) und an der 
Detektor-Mesbuchen (9) befestigt. Hun kann an den “ansohlus 
fir di~Keatbel* der Eepfindlichkeitumeisender angesohlossen 


ri 


detde hl ah Pray: 


ae 
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werden. Hierbei ist su beaciten, daS der ZElngangewiderstand 
dea Verutgrkers Je nggh Steilung des Schaiters S 201 (17) 
feo , a6 bew. He  petragen kann, Zum jeweiligen Aus- 
sohlag an Instruvent Me 5 (23) iat eine 2F-Leiatung P, suge- 
ordnet, d.h. o8 iet die f4asugehtrige am Elnaang dee Veretiire 
kera livgende Spanoun; U, £1 quya@rieren und duroh den Ein- 
oe au aivtdteren: Diese Bo gewonnene ZF-Leistung 


- LA 


« pe wird dant. im iscsoyram einge':ragen. 


Auswechsoln von Fingelteijen 

+) Will nen am MNetatell, az Slgnalgesmrator oder Ossillator i's 
(RU 1: «'n Binselte1l ausweonseln, so entfernt man sweok- | 
muCig die Biickwand (siehe Abb. 14), bei Ausweohselung vor ’ a 
Gr 6 d4e reohte Seitenward (siehe Abb. 16) und bei allen 
Ubrigen Teilea die obere Deckplatte (eiehe Abb. 15). 

2) Bei _Auewecopelung dex Sicnalseneratorrinre RU 2 wissen & 
aie Rtick- und die reohte Seitenmand entfernt werden. Dann : a0 
wird am Signal generator die Terechliudhavbe mit dem dasu- as 
gehdrigen Schltiesel (eitebe Abb. 16) getffnet, die neue . 
Réhre eingesetat unc dte Versohlughaube wivder auf ge- *s 
solraubdt. Danach wird das Gerit betriebsfertig genacht 
und der Sohalter & 801 (1) auf "Heésen” geechaitet. Die 
Aeisepannung der R3hre wird dabei an den Buchsen Bu 814 
und Bu 615 gemessen und mit dem Widerstand W 815 (siehe 
Abb. 18) auf 13 V (eventuell anoh bie 15,5 V) eingsstellt. 

3) Bach auswecrs: r) (sieho abb.14) 
ist die Heixepannung an den Buoheen Eu &16 und Bu 817 ge~ 
mensen und nit dem Potentionster W616 (siehe abb. 18) auf 
6,5 ¥ eingsustellen. ntuell mui die Sohwingkamser mecha- 
nisoh auf .= 10 om 4 eetellt werden. 

4) Nach Ausweobsolung der Ruhren dos ZP-Vorstixkers A (Ver- 
stirkerstufen A 1,..4 7) darf die Bichung nioht vergessen 
werden (siche*Elchung des £F-Verstirkers A"). 


a 
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5) Alig tintizen Bibra kUncen ohne weiteres ausgeweahselt 
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werden. 
6) Das Rotagprat kann nach binten herausgezogen werden, wean 


der Schalteckuebel Ges Sphalters $ 801 (1) abgeschraubt | 

und die Befeutigungeschraube (eiehe Abb. 18) Seltet worden 

it, 3 
4 


7) Auswoonpeln von Detektoran 


Ret Avawechoelung der Detextoren Or 2 ung or 5 mus 


a 


b) 


| ARLemien mus kuBerst vorbichtig der Absorber mit dem 


— 


ferauf geachtet werden, daS beide Ragef&khr gleich gut 

sein atlisen und dis Leitungslange und Stichleitung der 
Transfornatoren tr 2 und fr 4 ®Ventusll naongentinnt 

werden allusen, inter Beobachtung dee Instrumentenaus— ig 
sohlagees Ms 2 (92) nei Rinetellung des Sohalters s 2 (16) Be 
auf "Anpassurg m® (stehe auch Abb. 21). Um an dieos Dew 
tektoren beranzukoasen, muS die obere Deokplatte ont. 
farnt werden, ; : 
De: Das Kenn ausgeweohse]+ werden, nachien as 
aie obere Deckplatte und der <1¥~Verstirker "c* entfernt, 
sodann die Therwurrentter (siehe abb. 17, 3a) gvlbst und 
das OLerted] des Spannungstetlere entfernt worden ist, 7 


Thernoe}caent— yna Detektor-Triger yeltet und heraus— 

s*hormen worden, Je nach Eumpfindlichksit des neuen De- 
tektore kann nun bei Yorgesouriebensr Signal generator. 
sfannimg U) der ausechlag auf den Instrument Ma 2 (22) 


Will man den Li Sasweohsela, so muS suntchst - 


eer Devektor Or § int 4ixekt an den mit den gerne! ten Of 
Kopf verbundenen Innenles ter engeschraubt (siehe abd. 16 [eS 


GE) 
eee q ae E ‘t ne eo. 


Mind 17). Sum Auswechoeln auS man die Fechte Sei tenwand 7 
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VI, Techniache Daten 
22S eS 
Betriebswellanlinges Pid 10,0 om 
Zwisohenfrequens: — 2) Mis 
Bandbreite dos ##-Veraitirkers Ar ft. 2 Mis 
Handbreite dor £¥-Veratirker B und C: ie 1,7 Whe 
Vorstirkungsataktor des ZP-\erstirkers Ar v 107 
Verstirkxungsfaktor der ZF-Verstairker B und C: v 4.10" 
Me@bervioh: . asi 
Eingengel eis tung: P, “1..0107" AW Lage 
Auogangeleistung: P. 0542. 236 107 FA 1 a 
Mefgenanigket te a 
Fehler bei dsr Measung cer 
Ringangeleistung P,¢ = +209 
Fehler bei der Meagung der 
Ausgangeleistung P,: = + 20 & 
Govamtmefifshier: 24 404 
Betriebaspannung des Liifternotorsa (50.): 45 ¥ 
Leistungoseufnahse des Liftermotora: ; om 20 FA 
Stromversorgungs Netzansohlus 127/220 ¥, 50. 
Leistungseufnaime des Komp.etten Geriteas oa 450 TA 
Detektor-anschivBs 70... -Leitung 5/16 am 9 
Abmuessungen dev Gerktea: Linge €30 ‘m 
he ; Hthe EO mm 
fiefe 520 mm 
Gewioht des Geriitenss 108 xg 
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